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Препоръка за смяна на UROMED клапите на катетъра

Катетърна клапа с превключващ лост

Катетърна клапа с бутон

ИНТЕРВАЛ НА ПРОМЯНА

 14 дниПроменете всички:

UROMED Катетърна клапа »basic« (REF 1506)

 29 дниПроменете всички:

UROMED Катетърна клапа »compact« (REF 1504)

 29 дниПроменете всички:

UROMED Катетърна клапа »universal« (REF 1500)
UROMED Катетърна клапа »universal«
с адаптер за катетърна клапа (REF 1501)

Информацията за интервала на подмяна се извлича от съответните инструкции за употреба. Винаги трябва да се спазват актуалните инструкции за употреба.
Информацията се основава на нашите познания към момента на отпечатване. Запазваме си правото да правим промени в продуктите поради техническия прогрес. ©UROMED Kurt Drews KG

Повече езици можете да намерите на нашия
уебсайт www.uromed.eu в рубриката "Service".
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