
Моля, не се колебайте да се свържете
с нас, ако имате някакви въпроси.
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Препоръка за смяна на UROMED торбички с урина
ИНТЕРВАЛ НА ПРОМЯНА

Информацията за интервала на подмяна се извлича от съответните инструкции за употреба. Винаги трябва да се спазват актуалните инструкции за употреба. 
Информацията се основава на нашите познания към момента на отпечатване. Запазваме си правото да правим промени в продуктите поради техническия прогрес. ©UROMED Kurt Drews KG

Повече езици можете да намерите на нашия
уебсайт www.uromed.eu в рубриката "Service".

BULGARISCH - БЪЛГАРСКИ

Торба за урина с капкова камера

Торба за урина без капка камера

Променете всички:

Чанта за крака
например UROMED CYSTOBAG MINI 750 S 
торба за крака с урина (REF 4893)

понеделник       сряда              петък

одеяло
например UROMED CYSTOBAG TK 2000 »comfort«
затворена система за оттичане на урина (REF 4802)

10.      20.            30. příslušného měsíceПроменете всички:

одеяло
например UROMED CYSTOBAG LS 2000 
оригинална дренажна система (REF 4801)

Променете всички: понеделник       сряда              петък
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