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Zalecenie dotyczące zmiany UROMED worków na mocz 
ZMIANA INTERWAŁU

Informacje dotyczące częstotliwości wymiany pochodzą z odpowiedniej instrukcji obsługi. Należy zawsze przestrzegać aktualnej instrukcji obsługi. Informacje 
opierają się na naszej wiedzy w momencie ich drukowania. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach w związku z postępem technicznym. ©UROMED Kurt Drews KG

Więcej języków można znaleźć na naszej stronie
internetowej www.uromed.eu pod nagłówkiem "Service".

POLNISCH - POLSKI

Worek na mocz z komorą kroplową

Worek na mocz bez komory kroplowej

Zmień wszystkich:

Torba na nogę
Na przykład UROMED CYSTOBAG MINI 750 S 
worek na mocz na nogę (REF 4893)

Poniedziałek          Środa              Piątek

Torba na łóżko
Na przykład UROMED CYSTOBAG TK 2000 »comfort«
zamknięty system odprowadzania moczu (REF 4802)

10.      20.            30. danego miesiącaZmień wszystkich:

Torba na łóżko
Na przykład UROMED CYSTOBAG LS 2000 
system odprowadzania moczu (REF 4801)

Zmień wszystkich: Poniedziałek          Środa              Piątek
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